
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ПО ДЕЗІНФЕКЦІЇ
ТА АВТОКЛАВУВАННЮ LM-INSTRUMENTS

Не залишайте використані
інструменти сухими,
занурте їх в дезінфікуючий
розчин відразу, як тільки
це можливо. Для обробки
ручного інструменту.
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Ретельно промийте
інструменти водою.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ
ЗАСОБИ, ЯКІ МІСТЯТЬ
АЛЬДЕГІДИ, ХЛОР,
ФЕНОЛ, АМІНИ.
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У миючій машині.
Ручне чищення: м’якою
щіткою і миючим засобом з
нейтральним pH.
Не використовуйте металеві
щітки!
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Ретельно промийте
інструменти водою.

Для інструментів лінійок:
LM Dark Diamond та LM Sharp
Diamond не використовуйте

абразивні засоби для усунення
залишків матеріалів з інструментів!

Ультразвукова ванна:
інструменти помістити у
касету, щоб не пошкодити
інструмент.

Дотримуйтесь дозування і
визначеного часу експозиції.
При використанні миючої
машини пропустіть пункти 1-5.
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Перед стерилізацією
інструменти
необхідно висушити. К
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УВАГА! 
Не використовувати обладнання
з уф-випромінюванням для
зберігання стерильних
інструментів

Упаковувати чисті та
висушені інструменти
перед стерилізацією.

При необхідності
заточити інструменти *
Заточка інструментів
робиться швидко і
просто, акуратно та
безпечно за допомогою
машинки для заточки
LM-RondoPlus.
* Інструменти лінійок:
LM Dark Diamond та 
LM Sharp Diamond
заточувати заборонено!

Розмістіть чисті, сухі і
упаковані інструменти
в автоклав, щоб вони
не торкались один
одного.
Силіконові ручки
інструменту не повинні
торкатися стінок
автоклаву.
Автоклавування всіх
інструментів: при
температурі max. 134-
137°C/273°F.
Час самої стерилізації
(без досягнення
робочої температури
стерилізації) – від 4 хв.

ВАЖЛИВО! РЕКОМЕНДОВАНО! 

Фамідез Ендо («Саномарк», Україна)
Аніозим XL3 («ANIOS», Франція)
Аніозим Сінержі 5(«ANIOS», Франція)
Ензоклін («Бланідас», Україна)

Бодедекс форте («BODE», Німеччина)
Бланідас Актив Ензим («Лізоформ
Медікал», Україна)
ID 212 («DurrDental» , Німеччина)


